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Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiajgcemu oraz
zmiana SIWZ w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:

,Dostawa zestawéw pojemnikéw potréjnych typu gora-dot oraz
zestawow pojemnikow z filtrem antyleukocytarnym in-line do
pobierania i preparatyki krwi petnej dla Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza
Dorobisza we Wroctawiu w okresie 36 miesigcy” — nr sprawy
01/P/2017

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 112 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 Prawo zaméwien publicznych  (t. jedn.- Dz. U. z 2015 r,,
poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania o
nastepujacej tresci:

Pytanie 3:

Pkt. 3.15

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie pojemnikow
Composelect Fresenius Kabi, ktore oferujemy - krociec majacy
identyczng funkcjonalno$¢ znajduje sie obok — na drenie
prowadzgcym do pojemnika na ,Pierwsza Krew”. Konstrukcja taka
to ma tg podstawowg zalete w stosunku do rozwigzania jakiego
wymaga Zamawiajacy, ze podczas poboru na drodze krwi od igty do
pojemnika macierzystego nie ma kroéca, ktéry po przetamaniu
zaweza S$wiatto drenu, przez co przeptywy w tym miejscu sa
odpowiednio wieksze narazajac teoretycznie erytrocyty na
obciazenia, ktére moga prowadzi¢ do hemolizy.

Producent pojemnikow Composelect, Firma Fresenius Kabi, oferuje
rownie bezpieczne rozwigzanie zapobiegajac pojawieniu  sig
antykoagulantu w drenie czerpalnym (zapewniajac jego suchosc),
wttaczajac do niego na etapie produkcii odpowiednig ilo$¢ powietrza
oraz zamykajgc mozliwos¢ jego ujscia szczelng zatyczka igly (to
jednoczesnie stanowi gwarancje, ze system pojemnikéw jest
zamkniety). Zwracamy sie¢ w zwigzku z tym do Zamawiajgcego z
proébg o dokonanie takiej zmiany w tresci SIWZ, ktéra dopusci oba
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rozwigzania — tzn. obecno$¢ kré¢ca w drenie czerpalnym lub w
drenie prowadzacym do pojemnika na pierwszg krew.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci zestawy pojemnikéw poczwornych, w ktorych
kréciec majacy identyczng funkcjonalno$¢ znajduje sie obok — na
drenie prowadzgcym do pojemnika na ,Pierwsza Krew”.

Pytanie 4:

Czy zamawiajgcy zaakceptuje rozwiazanie w ktérym do wykonania
probek pilotujgcych wykorzystywany jest dren pomiedzy filtrem do
KKCz, a pojemnikiem odbiorczym na UKKCz o dtugosci 70cm i
zawierajacy 10 nadrukéw? Jednoczes$nie pojemnik na UKKCz
zawiera dodatkowy dren o dlugosci 30 cm, niezawierajacy
nadrukéw umozliwiajgcy jatowe potaczenie pojemnika z UKKCz.
Taka konstrukcja umozliwia wykonanie probek pilotujgcych zgodnie
z technikg opisang w przepisach i oznaczenie ich zgodnie z
wymaganiami zamawiajacego, prowadzi do ograniczenia prac
manualnych ograniczajgc rolowanie drenu do jednego a co za tym
idzie zapobiega spadkowi jakosci sktadnika.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci zestawy pojemnikéw poczwérnych z filtrem
antyleukocytarnym, gdzie dreny przy pojemniku na UKKCZ majg
w/w dtugosci i oznakowanie.

Patrz zmiana tresci SIWZ (rozdziat | pkt 3.18) w zwiazku z
odpowiedzia na pytanie 2 zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego w dniu 21-04-2017

Pytanie 5:

Pkt. 2.14

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie pojemnikow
Compoflex firmy Fresenius Kabi, gdzie kréciec ma identyczng
funkcjonalno$é jak wskazuje Zamawiajacy w opisie siwz znajduje
sie obok — na drenie prowadzacym do pojemnika na ,Pierwszg
Krew”. Konstrukcja taka to ma tg podstawowa zalete w stosunku do
rozwiazania jakiego wymaga Zamawiajacy, ze podczas poboru na
drodze krwi od igty do pojemnika macierzystego nie ma krocca,
ktéry po przetamaniu zaweza $wiatto drenu, przez co przeptywy w
tym miejscu sg odpowiednio wieksze narazajgc teoretycznie
erytrocyty na obcigzenia, ktére moga prowadzi¢ do hemolizy.
Producent pojemnikéw Compoflex Firma Fresenius Kabi, oferuje
rowniez bezpieczne rozwigzanie zapobiegajac pojawieniu sie
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antykoagulantu w drenie czerpalnym (zapewniajgc jego suchosc),
wttaczajgc do niego na etapie produkcji odpowiednig ilo$¢ powietrza
oraz zamykajac mozliwos¢ jego ujscia szczelng zatyczka igty (to
jednoczesnie stanowi gwarancje, ze system pojemnikéw jest
zamkniety). Zwracamy sie w zwigzku z tym do Zamawiajgcego z
prosbg o dokonanie takiej zmiany w tresci SIWZ, ktéra dopusci oba
rozwigzania — tzn. obecno$¢ kré¢ca w drenie czerpalnym lub w
drenie prowadzacym do pojemnika na pierwszg krew.

Odpowiedz:

Zamawiajagcy dopusci zestawy pojemnikéw potrojnych, w ktérych
krociec majgcy identyczng funkcjonalno$¢ znajduje sie obok — na
drenie prowadzacym do pojemnika na ,Pierwszg Krew”.

Wprowadzone zmiany tresci obowigzujg stosownie w catym SIWZ
wraz z zatgcznikami.
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