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Uczestnicy postepowania nr sprawy 23/P/2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiajgcemu w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

»Dostawa 200 000 sztuk mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny w krwi
wiosniczkowej, krwi zylnej, krwi kontrolnej wraz z dzierzawa 13 sztuk
hemoglobinometréw najnowszej generacji oraz dostawa materiatéw
zuzywalnych do ich czyszczenia i konserwacji przez okres 36 miesiecy dla
RCKiK we Wroctawiu”.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) udziela odpowiedzi na
zadane pytania o nastepujgcej tresci:

Pytanie 7:

Roz. XI. - ,Kryteria oceny ofert”

Wnosimy o zmiane kryteriow oceny oferty w zakresie parametrow technicznych
(waga: 30% - posiadanie przez hemoglobnometr czytnika zewnetrzengo) oraz
zastgpienie tego parametru innymi kryteriami zwigzanymi z przedmiotem
zamoéwienia. Uzasadnienie:

Na rynku polskim hemoglobinometry oferowane sg obecnie przez dwie firmy.
Nasza firma posiada produkt z czytnikiem wewnetrznym, w ofercie konkurenciji
znajdujg sie hemoglobinometry z czytnikiem zewnetrznym. Okres$lenie wagi
kryterium na poziomie 30% oznacza razaca preferencie produktu naszej
konkurencji. Naszym zdaniem narusza to zasade uczciwej konkurenciji i rownego
traktowania wykonawcow okreslong w par. 7 ust. 1 ustawy prawo zamowien
publicznych. Za jednym z wyrokow Krajowej Izby Odwotawczej:

,Do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcéw
moze dojs¢ réwniez w sposdb posredni, tj. w taki sposob, ze niektorzy
wykonawcy bedg mogli ztozy¢ wazng

i odpowiadajgcg siwz oferte, ale z uwagi na uksztattowanie kryteriow oceny
oferty oferta taka nie bedzie mogta realnie konkurowaé z ofertami innych
wykonawcow. Tego typu ograniczenia konkurencji sg nie jako efektem
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktére uzyska¢ ma jedna
oferta najbardziej konkurencyjna. Zasada réwnego traktowania wykonawcow
bowiem polega na traktowaniu wykonawcéow w jednakowy sposob (bez
preferowania jednych

i dyskryminowania innych), co do dostepnosci informacji o postepowaniu,
warunkéw udziatu, wymaganych dokumentéw, czyli na przyktadaniu tej samej
miary do kazdego wykonawcy”. (wyrok: Krajowa Izba Odwotawcza w wyroku z
dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. akt: KIO 2559/14

Dodatkowo zgodnie z aktualnymi przepisami obowigzujgcymi w Centrach
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce nie ma zapiséw, ktore wskazywatyby,
aby preferowa¢ urzadzenia z zewnetrznymi czytnikami kodéw kreskowych.
Jednoczeénie podkreslamy, ze analizatory z wbudowanym czytnikiem, bez
zadnych zastrzezen, od wielu lat pracujg w Centrach Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa m.in. w Warszawie, Katowicach, todzi, Gdarsku, Bydgoszczy,
Lublinie, Kielcach, Kaliszu, Radomiu, Szczecinie i innych.
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Rowniez z Panstwa strony w przeciggu 3 lat umowy na dostawe mikrokuwet do
oznaczania hemoglobiny wraz z dzierzawg analizatoréw z wbudowanymi
czytnikami nie byto zadnych sygnatéw o awaryjnosci naszych analizatoréw oraz
kwestionujgcych ich funkcjonalnosé.

Odpowiedz 7:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiajgcy okreslit kryteria oceny ofert w SIWZ. Sg to — oferowana cena,
parametry techniczne i termin dostawy na cito. Z uwagi na uzasadnione potrzeby
zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem i  warunkami uzytkowania
hemoglobinometréw, a takze ergonomig pracy przy korzystaniu z czytnika
zewnetrznego manualnego w czasie ekip wyjazdowych poza RCKIK,
Zamawiajacy ustanowit kryterium ,parametry techniczne”. Z opisu kryterium
wynika, ze Zamawiajacy dodatkowo przyzna przy randze (R) 30% 30 pkt za
zaoferowanie czytnika zewnetrznego do kazdego hemoglobinometru w ofercie
danego Wykonawcy.

Zamawiajacy natomiast nie okreslit rodzaju czytnika jakiego wymaga.
Zamawiajgcy dopuszcza zaréwno czytnik zewnetrzny, jak i wewnetrzny
(wbudowany).
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