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Nasz znak:

Uczestnicy postepowania nr 08/P/1-2/2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane Zamawiajacemu wraz z modyfikacja
SIWZ w postepowaniu_nr 08/P/1-2/2016 na :

»Dostawa odczynnikow, krwi kontrolnej i materialéw zuzywalnych do
wykonywania badan w okresie 36 miesi¢cy dla Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we
Wroclawiu:

Zadanie 1: Dostawa odczynnikow, krwi kontrolnej, materialéw zuzywalnych
celem wykonania 223 000 badai morfologii krwi, w tym 127 000 z 5-
czeSciowym wzorem odsetkowym krwinek biatych (CBC+5 DIFF) , dostawa
w ramach umowy dzierzawy trwajacej 36 miesi¢gcy dwoch analizatorow
hematologicznych 5-DIFF z dodatkowym wyposazeniem okreslonym
szczegotowo w SIWZ, wykonywanie, w okresie trvania umowy dzierzawy,
serwisu analizatorow i dodatkowych urzgdzen oraz ich walidacji po kazdym
przegladzie technicznym, po kazdej naprawie serwisowej, udzial
Wykonawcy cztery razy w roku w zewnetrznej QC Kontroli Jako$ci oraz
dwa razy w roku w obligatoryjnym sprawdzianie prowadzonym przez
COBJwDL w Lodzi (Centralny Osrodek Badan Jakosci w Diagnostyce
Laboratoryjnej)

Zadanie 2:. Dostawa odczynnikéw, krwi kontrolnej, materialéow zuzywalnych
celem wykonania 15 000 badan z zakresu kontroli jakoSci skladnikéw krwi
na analizatorze hematologicznym Micros 60 firmy Horiba ABX, bedacego
wlasnoscia Zamawiajgcego, wykonywanie serwisu analizatora w okresie
trwania umowy a takze jego walidacji po kazdym przegladzie technicznym,
po kazdej naprawie serwisowej, udzial wykonawcy cztery razy w roku w
zewnetrznej QC Kontroli Jakosci oraz dwa razy w roku w obligatoryjnym
sprawdzianie prowadzonym przez COBJwDL w Lodzi (Centralny Osrodek
Badan Jakos$ci w Diagnostyce Laboratoryjnej) przez okres 36 miesigcy”.

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamoéwien publicznych (1. jedn.- Dz. U. 2 2013 r., poz. 907, ze zm.) udzicla
odpowiedzi na zadane pytania z dn. 25-04-2016 r. o nastgpujacej tresci:

Pytanie 1:

Dotyczy, Tabeli nr 1 do Zadania nr 1 — pkt. II ppkt 3 wymagan
dotyczacych procesu analizy parametrow.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby analizatory posiadaly mozliwos¢
wykonywania automatycznie rozcienczen i powtorek prob badanych ?
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Odpowiedz na pytanie nr 1:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ odnosnie wymagan dotyczacych

procesu analizy parametrow okres$lonych w rozdz. I w Tabeli nr | do zadania |
- pkt I, ppkt 3 od 3a do pkt 3e.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Tabeli nr 1 do Zadania nr 1 — pkt. II ppkt 6 wymagan
dotyczacych procesu analizy parametrow.

Czy ze wzgledu na duzg ilo$¢ badan w ciggu dnia Zamawiajgcy wymaga,
aby kazdy z analizatoréw posiadaty podajnik probek na min 90

proboéwek?

Odpowiedz na pyvtanie nr 2:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ odnosnie wymagan dotyczacych
procesu analizy parametroéw okreslonych w rozdz. | w Tabeli nr 1 do zadania 1
- pkt 1L, ppkt 6.

Pytanie nr 3:
Dotyczy Tabeli nr 2 do Zadania nr 1 — wymagania bezwzgl¢dne do

zaoferowanego komputera PC (pkt. certyfikaty i standardy).

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostarczenie certyfikatow i
dokumentéw wymienionych w tabeli 2 w pozycji pt. ,,Certyfikaty i
standardy” po podpisaniu umowy, wraz z dostawg sprzetu? Wykonawca
do oferty zalgczy oswiadczenie o zobowigzaniu si¢ do dostarczenia
wymaganych dokumentoéw dla komputera PC wraz 7z dostawa sprzetu.
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Odpowiedz na pvtanie nr 3:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ odnosnie wymagan dotyczacych
dotaczenia do oferty przez Wykonawceg dokumentow potwierdzajacych, ze
oferowana dostawa odpowiada wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajacego wymienionych w SIWZ w tabeli nr 2 do zadania nr 1-
wymagania bezwzgledne do zaoferowanego komputera PC (pkt.
certyfikaty i standardy) oraz powtdrzone w SIWZ — rozdz.IIl — pkt E ppkt
5 do ppkt 8.

Pytanie nr 4:

Dotyczy zapisu SIWZ pkt. 2.1 lit. a) oraz zapisu w Tabeli nr 1 do
Zadania 1 — pkt. VII ppkt 1 - obowiazki wykonawcy.

Prosimy o wyrazenie zgody na termin dostawy analizatorow w ciagu 30
dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiajacy wyraza zgode na termin dostawy analizatorow w ciagu 30 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

W zwigzku z odpowiedziami na nsp. pytania: nr 3, nr 4, na podst. art. 38
ust.4 ustawy PZP ulegaja zmianie zapisy w SIWZ nr 08/P/1-2/2016, a
mianowicie:

Zamawiajacy zmienia zapisy w Tabeli nr 2 do zadania | w pozycji pt.
»Certyfikaty i standardy™ , ktore otrzymuja nsp. brzmienie::

Byvlo:
,.Certyfikat [SO 9000:2000 dla producenta komputera (do oferty nalezy zalgczyé
kopie certyfikatu porwierdzajgey spetnianie wymogu)

- Oferowane komputery muszg posiadac certyfikat Microsoft, potwierdzajacy
poprawng wspolprace oferowanych komputerow z wymaganym systemem
operacyjnym

- gto$nosé jednostki centralnej wg normy 1SO 9296 (bez no$nikow max. 27db (do
oferty nalezy zalgczyé oswiadczenie producenta potwierdzajgce spetnienie
wymogu))
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- deklaracja CE

- licencja, dokumentacja, nosnik oraz sterowniki do poszczegolnych
podzespotéw dla systemu MS Windows 8 na nosniku CD-ROM lub DVD-ROM —
dostarczone do siedziby Zamawiajgcego w terminie do 14 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy

- komplet okablowania™.

Jest:

.- Certyfikat ISO 9000:2000 dla producenta komputera (do oferty nalezy zatgczyé
kopie certyfikatu potwierdzajgeq spelnianie wymogu)

- Oferowane komputery muszg posiadac certyfikat Microsoft, potwierdzajacy
poprawng wspdtprace oferowanych komputeréw z wymaganym systemem
operacyjnym - dostarczone do siedziby Zamawiajgcego w terminie do 30 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy

- glo$no$¢ jednostki centralnej wg normy 1SO 9296 (bez nosnikow max. 27db (do
oferty nalezy zalgczy¢ oswiadczenie producenta potwierdzajgce spelnienie
wymogu))

- deklaracja CE zaoferowanego komputera PC w ofercie danego Wykonawcy.

- licencja, dokumentacja, nosnik oraz sterowniki do poszczegdinych
podzespotow dla systemu MS Windows 8 na nosniku CD-ROM lub DVD-ROM —
dostarczone do siedziby Zamawiajgcego w terminie do 30 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy

- komplet okablowania - dostarczony do siedziby Zamawiajgcego w terminie do
30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy”.
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W zwigzku z odpowiedzig na pytanie nr 4. na podst. art. 38 ust.4 ustawy PZP
ulegaja zmianie zapisy w SIWZ nr 08/P/1-2/2016, a mianowicie:
Zamawiajacy zmienia zapisy w SIWZ -rozdz. | - zadanie 1 w pkt 2.1.:

Bylo:

»2.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) dostarczenia dwéch analizatoréw S5-DIFF wraz z wyposazeniem
dodatkowym i dokumentacja do wskazanego miejsca w siedzibie
Zamawiajgcego, ul. Czerwonego Krzyza 5/9 we Wroctawiu w
terminie nie pozniej niz do 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy, przy czym doktadna data i godzina dostawy
zostanie uzgodniona wezesniej z Zamawiajacym.

b) dostarczenia  bezplatnych  odczynnikow i krwi  kontrolnej
umozliwiajacej wdrozenie nowego systemu wykonywania badan,

¢) uruchomienia i zainstalowania dodatkowych urzadzen i
oprogramowania

d) podlaczenia aparatury do systemu ,Bank Krwi” i zapewnienia
prawidtowej transmisji danych w trakcie trwania umowy.

e) dostarczenia do akceptacji Zamawiajacego planu poszczegdlnych
etapow kwalifikacji oraz wykonanie bezptatnej udokumentowanej
kwalifikacii instalacyjnej, operacyjne] i procesowej zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wymagan Dobrej
Praktyki Wytwarzania

f) przeprowadzenie walidacji udokumentowanej odpowiednim
protokotem przed rozpoczgciem eksploatacji przez Zamawiajgcego

g) przeszkolenia personelu podstawowego wskazanego przez
Zamawiajgcego, w terminie uzgodnionym w formie pisemnej z
Zamawiajgcym (doktadne wymagania odnosnie szkolen pkt. 2.2)

h) oraz podpisania Protokotu Odbioru zawierajacego spelnienie
powyzszych punktéw nie poézniej niz do 14 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy.

i) Wszystkie wymagania i obowiazki wynikajace z niniejszego

zamoéwienia wymienione w rozdziale I SIWZ , §wiadczone beda przez

Wykonawce w ramach wynagrodzenia zawartego w ofercie.”
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Jest:

2.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

i) dostarczenia dwoch analizatorow 5-DIFF wraz z wyposazeniem dodatkowym
i dokumentacjg do wskazanego miejsca w siedzibie Zamawiajacego, ul.
Czerwonego Krzyza 5/9 we Wroctawiu w terminie nie pozniej niz do 30 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przy czym dokladna data i
godzina dostawy zostanie uzgodniona wezedniej z Zamawiajacym.

j) dostarczenia bezptatnych odczynnikéw i krwi kontrolnej umozliwiajace)
wdrozenie nowego systemu wykonywania badan,

k) uruchomienia i zainstalowania dodatkowych urzadzen i oprogramowania

1) podiaczenia aparatury do systemu ,,Bank Krwi” i zapewnienia prawidtowe;
transmisji danych w trakcie trwania umowy.

m) dostarczenia do akceptacji Zamawiajacego planu poszczegdlnych etapow
kwalifikacji oraz wykonanie bezplatnej udokumentowanej kwalifikacji
instalacyjnej. operacyjnej i procesowej zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi
przepisami dotyczacymi wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania

n) przeprowadzenie walidacji udokumentowanej odpowiednim protokofem
przed rozpoczgciem eksploatacji przez Zamawiajacego

0) przeszkolenia personelu podstawowego wskazanego przez Zamawiajacego, w
terminie uzgodnionym w formie pisemnej z Zamawiajacym (dokfadne
wymagania odnos$nie szkolen pkt. 2.2)

p) oraz podpisania Protokotu Odbioru zawierajacego spetnienie powyzszych
punktdw nie poézniej niz do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.

i) Wszystkie wymagania i obowiazki wynikajace z niniejszego zamowienia

wymienione w rozdziale I SIWZ , swiadczone beda przez Wykonawce w

ramach wynagrodzenia zawartego w ofercie.

oraz Zamawiajacy zmienia zapisy w SIWZ -rozdz. | - zadanie | w tabeli nr I do
zadania 1w pkt VII ppkt 1:
Bylo:

.. Wykonawca zobowiazuje si¢ po instalacji urzadzen wraz z wyposazeniem
dodatkowym - do wykonania bezplatnej udokumentowanej kwalifikacji

instalacyjnej, operacyjnej i procesowej zgodnie z aktualnie obowiazujacymi

przepisami dotyczacymi wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej, w terminie do 2 tygodni, t.j.14 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy”.

Jest:

~Wykonawca zobowiazuje si¢ po instalacji urzadzen wraz z wyposazeniem
dodatkowym - do wykonania bezplatnej udokumentowanej kwalifikacji

instalacyjnej, operacyjnej i procesowej zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
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przepisami dotyczgcymi wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy”.

Powyisze zmiany, okreslone powyzej, obowigzujg stosownie w calej SIWZ
wraz z zalacznikami nr 08/P/1-2/2016.

Dyrektor
Regionainego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza

we Wroctawiu R
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Krzysztof Dworak



