Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wroctawiu

50-345 Wroctaw, ul. Czerwonego Krzyza 5/9

Internet:
www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:
Centrala:
713715810

Dyrektor:
713715811

Sekretariat:
713715812

Fax:
713281713

Ekspedycja krwi:
713715826
713281093

Laboratorium:
713715831

Forma prawna:
SP z0z
zarejestrowany
w Sadzie Rejonowym dla
Wroctawia - Fabrycznej
we Wroctawiu
VI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddziat we Wroctawiu
Nr45113010330018800155200002

Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:
FS 505163

UKAS .‘
MenT |
gl

MANAGEMENT

SYSTEMS
003

@

ISO 9001:201

Wroctaw, dnia
Nasz znak:

Uczestnicy postepowania nr 5/P/2019

Dotyczy: pismo dot. odpowiedzi na pytanie do SIWZ wraz
z_modyfikacja tresci SIWZ — nr 5/P/2019 na: ,,Dostawe filtrow
antyleukocytarnych-laboratoryjnych do usuwania leukocytow z
Koncentratu Krwinek Czerwonych do Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza
Dorobisza we Wroctawiu w okresie 18 miesiecy”

Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo zaméwien publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2018 ., poz. 1986, ze
zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie z dnia: 06-02-2019r.
0 nastepujacej tresci:

» Pytanie 1 - SIWZ

Dotyczy szczegotowego opisu przedmiotu zamowienia
1. Dot. AD j. Zamawiajgcy wymaga, azeby zaoferowane filtry posiadaty
oddzielng  komore pozwalajgcg na

usuniecie  wiekszych

konglomeratéow  komérkowych  przed  rozpoczeciem filtraciji,
powszechnie nazwang pre- filtrem. Czy Zamawiajgcy zaakceptuje
zestaw do filtracji KKCz gdzie pre-filtr jest zintegrowany z obudowa
filtra wiasciwego, przy spetnieniu pozostatych wymagan? Takie
rozwigzanie znacznie skraca czas filtracji (brak koniecznosci
napetniania filtra i obracania pojemnika) oraz ogranicza straty
preparatu. Produkt taki jest uzywany w wielu Regionalnych Centrach
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi zwracamy sie o zZmiane
Kryterium oceny ofert ,Kryterium z poz.4- funkcjonalnosé KP, i
zréwnowazenie punktacji dla filtrow antyleukocytarne—laboratoryjne do
usuwania leukocytow z Koncentratu Krwinek Czerwonych posiadajg
oddzielng komore przeptywowg pozwalajgcg na usuniecie wiekszych

konglomeratéw komérkowych przed rozpoczeciem filtracji, oraz filtrow
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posiadajgcych pre- filtr zintegrowany z obudowsg filtra. Pozwoli to na
ztozenie ofert wiekszej liczbie Wykonawcéw, a w Slad za
podwyzszeniem konkurencyjnosci przyczyni sie do obnizenia kosztéw

catego pakietu.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Po rozwazeniu funkcjonalnosci rozwigzania , w ktérym pre-filtr jest
zintegrowany z obudowa filtra, pozwalajgc na usuniecie wiekszych
konglomeratéow komoérkowych przed przejsciem przez filtr wtasciwy
podobnie jak w przypadku osobnego filtra w postaci wydzielonej komory,
zamawiajgcy przyzna w kryterium oceny ofert -funkcjonalnosc¢ - KP
dodatkowe 10 pkt ofercie posiadajacej odpowiednio w/w rozwigzania.

» W _zwiazku z odpowiedzig na pytanie 1. na podstawie art. 38
ust. 4 PZP ulegaja zmianie zapisy SIWZ 5/P/2019,
a mianowicie:

< Zamawiajacy zmienia tres¢ w SIWZ — Rozdziat | pkt 3.1. ppkt j.;
oraz zalacznik nr 3. do SIWZ - pkt 6.3.:

e Bylo (rozdziat | pkt 3.1. ppkt j) :

,posiadaty oddzielng komore przeptywowa pozwalajacg na usuniecie
wiekszych konglomeratow komoérkowych przed rozpoczeciem filtracji
— w przypadku posiadania w/w oddzielnej komory przeptywowej przez
zaoferowane przez Wykonawce w ofercie filtry, bedace przedmiotem
zamoéwienia, oferta danego Wykonawcy otrzyma 10 pkt za kryterium
Jfunkcjonalno$¢ - KP” - patrz rozdz. XI SIWZ - kryteria oceny ofert oraz
zatgcznik ofertowy nr 3. do SIWZ - pkt6.3.”

o Jest (rozdziat | pkt 3.1. ppkt j):

,posiadaty oddzielng komore przeptywowa Ilub pre-filtr zintegrowany
z obudowsg filtra, pozwalajgce na usuniecie wiekszych konglomeratow
komorkowych przed przejsciem przez filtr wlasciwy — w przypadku
posiadania w/w oddzielnej komory przeptywowej lub w przypadku
posiadania pre-filtra zintegrowanego z obudowsg filtra, pozwalajacych na
usuniecie wiekszych konglomeratéw komorkowych przed przejSciem
przez filtr wtasciwy, przez zaoferowane przez Wykonawce w ofercie filtry,
bedgce przedmiotem zaméwienia, oferta danego Wykonawcy otrzyma 10
pkt za kryterium funkcjonalno$¢ - KP” - patrz rozdz. Xl SIWZ - kryteria
oceny ofert oraz_zatgcznik ofertowy nr 3. do SIWZ - pkt 6.3.”
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< Zamawiajacy zmienia tresé SIWZ dot. zatacznika - formularz
ofertowy nr 3. do SIWZ - pkt 6.3. :

e Bylo (zatacznik nr 3. do SIWZ - pkt 6.3.):

,Oswiadczamy, ze zaoferowane w ofercie filtry antyleukocytarne—
laboratoryjne do usuwania leukocytow z Koncentratu Krwinek
Czerwonych posiadaja* / nie posiadaja* oddzielna/ej komorely
przeptywowal/wej pozwalajacalcej na usuniecie  wiekszych
konglomeratéw komérkowych przed rozpoczeciem filtracji.

*niepotrzebne skresli¢ (brak skreslenia obydwu mozliwosci albo
skreslenie stwierdzenia, ze zaoferowane w ofercie filtry
antyleukocytarne—laboratoryjne do usuwania leukocytow z
Koncentratu Krwinek Czerwonych nie posiadaja oddzielnej komory
przeptywowej pozwalajacej na usunigcie wiekszych konglomeratow
komérkowych przed rozpoczeciem filtracji, skutkowa¢ bedzie
otrzymaniem za kryterium funkcjonalno$é-KP” 0 pkt.)”

o Jest (zatacznik nr 3. do SIWZ - pkt 6.3.):

,Oswiadczamy, ze zaoferowane w ofercie filtry antyleukocytarne—
laboratoryjne do usuwania leukocytéow z Koncentratu Krwinek
Czerwonych posiadaja* / nie posiadaja* oddzielnalej komorely
przeptywowalwej lub pre-filtr/a zintegrowany/ego z obudowg filtra,
pozwalajace na usunigcie wiekszych konglomeratow komoérkowych
przed przejsciem przez filtr wilasciwy.

*niepotrzebne skresli¢ (brak skreslenia obydwu mozliwosci albo
skreslenie stwierdzenia, 2e zaoferowane W ofercie filtry
antyleukocytarne—laboratoryjne do usuwania leukocytow z
Koncentratu Krwinek Czerwonych nie posiadaja oddzielnej komory
przeplywowej lub nie posiadaja pre-filtra zintegrowanego z obudowg
filtra, pozwalajgcych na usuniecie wiekszych konglomeratéw przed
przejéciem przez filtr wiasciwy, skutkowaé bedzie otrzymaniem za
kryterium ,,funkcjonalnos¢-KP” 0 pkt.)”

W/w zmiany, okreslone powyzej, obowiazuja stosownie w catej SIWZ
wraz z zatacznikami nr 5/P/2019.




