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CZ:t;T: Uczestnicy postepowania nr sprawy 04/P/2019
713715810 Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiajgcemu oraz
T modyfikacja tresci SIWZ w postepowaniu prowadzonym w trybie
7137158 11 przetargu nieograniczonego na:
Sekretariat: »Dostawa zestawow jednorazowych do poboru osocza metod
wy i a
713715812 plazmaferezy automatycznej wraz z dzierzawa separatorow
. osoczowych przez okres 36 miesiecy”- nr sprawy 04/P/2019
ax:
713281713 Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1 2 Ustawy z dnia 29 stycznia
Ekspedycja krwi: 2004 Prawo zaméwien publicznych . (t.' jedn.- Dz. U. z 201.8 r.,
713715826 poz. 1986 Z& zm.) udziela ~odpowiedzi na zadane pytania 0
713281093 nastepujacej tresci oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia
zapisy SIWZ:
Laboratorium:
713715831 Pytanie 1:
Forma prawna: \?VOtzczy Siwz i 7 . d e e d
SP 707 ykonawca prosi Zamawiajgcego o c_)precyzovgame iz po
zarejestrowany stwierdzeniem ,pojemniki do przechowywania osocza Zamawiajgcy
w Sadzie Rejonowym dla ma na mysli worki PCV na 0socze, podlegajgce procesowi
Wrodtawia - Fabrycznej mrozenia w zamrazarkach szokowych uzywanych przez Centrum
we Wroctawiu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wroctawiu.
VI Wydziat Gospodarczy Odpowiedi:
53 d}g\fvfg"‘fgg dR?f;f e Zamawiajacy potwierdza, ze pojemniki do przechowywania osocza
KRS: 0000034677 to pojemniki/worki z PCV na osocze podlegajgce procesowi
NIP: PL 898-18-53-248 mrozenia w zamrazarkach szokowych.
REGON: 000291121
Pytanie 2:
Konto bankowe: Dotyczy SIWZ

BankGospodarstwaKrajowego A .. . oot
Oddziat we Wroctawiu W Szczegotowym opisie przedmiotu zamoéwienia dotyczgcym

Nr45113010330018800155200002 zestawoéw - wymagania, punkt 2.8 méwi: ,Na pojemnikach do

. " przechowywania osocza muszg by¢ trwale umocowane etykiety,
ktore nie moga ulega¢ uszkodzeniu ani odklejaniu w czasie
preparatyki i przechowywania. Etykieta macierzysta powinna mie¢
] odpowiednie wymiary umozliwiajgce przyklejenie na nigj etykiety
Gepard Biznesu 2011 gtéwnej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm zgodnej z wymaganiami

ISBT128.”
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W' nastepnych punktach Zamawiajgcy przedstawia wymagania
dotyczace danych Zawartych na etykiecie macierzystej kazdego
pojemnika:

»2.9. Etykieta macierzysta kazdego pojemnika musi zawieraé:

2.9.1 nazwe producenta

2.9.2 numer katalogowy REF w postaci literowo -cyfrowej i/lub kodu
kreskowego

2.93. numer serii w postaci literowo -cyfrowej i/lub kodu
kreskowego.”

Kolejny zapis ,W przypadku braku numeru katalogowego REF w
postaci literowo -cyfrowej lub kodu kreskowego, lub braku numeru
serii w postaci literowo-cyfrowej lub kodu kreskowego na etykiecie
macierzystej kody te muszg znajdowac sie

na opakowaniu jednostkowym pojemnika” zaprzecza
poprzedniemu, poniewaz niweluje wymagania co do etykiety
macierzyste;.

Prosimy o doprecyzowanie, jakie dane musi zawiera¢ trwale
umocowana etykieta macierzysta, ktéra nie moze ulegac
uszkodzeniu ani odklejaniu w czasie preparatyki

| przechowywania pojemnikéw na osocze?

Odpowiedz:

Etykieta macierzysta kazdego pojemnika zgodnie z punktem 2.9
musi zawierac:

nazwe producenta, numer katalogowy REF w postaci literowo -
cyfrowej i/lub kodu kreskowego oraz numer serii w postaci literowo -
cyfrowej i/lub kodu kreskowego.

W przypadku braku numeru katalogowego REF w postaci kodu
kreskowego na etykiecie macierzystej, lub braku numeru serii w
postaci kodu kreskowego na etykiecie macierzystej, kody te musza
znajdowac sie na opakowaniu jednostkowym pojemnika.

W zwiazku z odpowiedzia na nie 2 na podstawie art. 38 ust.
4 PZP ulegaja zmianie zapisy SIWZ 04/P/2019, a mianowicie:

Zamawiajacy zmienia tre$é w SIWZ — Rozdziat | pkt 2.9 po ppkt.

2.9.3;

Byto
W przypadku braku numeru katalogowego REF w postaci literowo -
cyfrowej fub kodu kreskowego, lub braku numeru serii w postaci
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literowo-cyfrowej lub kodu kreskowego na etykiecie macierzystej
kody te muszg znajdowaé sie na opakowaniu jednostkowym
pojemnika.

Jest

W przypadku braku numeru katalogowego REF w postaci kodu
kreskowego na etykiecie macierzystej, lub braku numeru serii w
postaci kodu kreskowego na etykiecie macierzyste;j, kody te musza
znajdowac sie na opakowaniu jednostkowym pojemnika.

Pytanie 3:

Dotyczy SIWz

W' punkcie 6 Szczeg6towego opisu przedmiotu dotyczacego
dzierzawy separatorow, Zamawiajgcy w podpunkcie 6.10 wymaga:
~Separatory musza posiadaé urzadzenia podtrzymujace ich prace
podczas spadkéw napiecia elektrycznego (do kazdego separatora
wymagany jest UPS).” Czy Zamawiajgcy uzna za spetniajgcy
warunek, zainstalowany w urzadzeniu rezerwowy akumulator SLA
(szczelny kwasowo-otowiowy) 12 V uzywany do podtrzymywania
pamigci komputera urzadzenia i wyswietlacza przez okoto 10 minut
Po utracie zasilania. Pozwala to na oczekiwanie na zatgczenie sie
zasilania zastepczego, lub powrét zasilania podstawowego i
wznowienie zabiegu.

W czasie kiedy urzadzenie jest zasilane z akumulatora zastepczego
istnieje mozliwo$¢ utrzymania droznego wkiucia u dawcy poprzez
grawitacyjng podaz soli.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ okreslone w rozdziale | w
pkt 6.10.

Pytanie 4:

Dotyczy SIWz

W punkcie 10 Serwis urzadzen, Zamawiajgcy w podpunkcie 10.6.1
wymaga:

wW  przypadku zmiany /zaniku napiecia dostarczone przez
Wykonawce separatory wraz z dodatkowym wyposazeniem muszg
Zapewni¢ bezpieczne zakonczenie rozpoczetej procedury, czy za
spefniajgce Zamawiajacy uzna zainstalowany w urzadzeniu
rezerwowy akumulator SLA (szczelny kwasowo-otowiowy) 12 V
uzywany do podtrzymywania pamieci komputera urzadzenia i
wyswietlacza przez okoto 10 minut po utracie zasilania. Pozwala to
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na oczekiwanie na zatgczenie sie zasilania Zastepczego, lub powrot
zasilania podstawowego i wznowienie lub zakoniczenie zabiegu.

W czasie kiedy urzadzenie jest zasilane z akumulatora zastepczego
istnieje mozliwos¢ utrzymania droznego wkiucia u dawcy poprzez
grawitacyjng podaz soli.

W przypadku kiedy zasilanie w przeciggu 10 min nie zostanie
Przywrécone niemozno$é  dokonania reinfuzji nie wptywa
negatywnie na bezpieczenstwo dawcy, poniewaz objeto$é krwinek
czerwonych pozostajgca w zestawie to maksymalnie

172 m.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ okreslone w rozdziale | w
10.6.1

Pytanie 5:

Dotyczy SIWZ

W punkcie 10, serwis urzgdzen w podpunkcie 10.2 Zamawiajgcy
wymaga: ,mozliwoscig zgtaszania awarii w dni robocze w godzinach
od 8.00 do 18.00 i w soboty od godziny 8.00 do godziny 12.00”.

Czy zamawiajgcy uzna za spetniajgce  wymaganie mozliwosé
zgtaszania awarii w dni robocze 8.00 do 18:00 natomiast w soboty
drogg mailowg lub faxem? Z uwagi na przepisy prawa pracy, nie
mozemy zapewni¢ reakcji serwisu w dni wolne od pracy (serwis
naszej firmy, pracuje od poniedziatku do pigtku). Tym samym
zZwracamy sie

do Zamawiajgcego o modyfikacje punktu 10.3: diagnoza awarii/
usterki wynosi max

24 godziny od telefonicznego lub pisemnego zgtoszenia w dni
robocze. Po zgtoszeniu usterki w dni wolne od pracy (weekendy,
Swieta wolne od pracy) reakcja serwisu o ktorej wyzej mowa bedzie
podejmowana w nastepnym dniu roboczym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w rozdziale | w pkt 10.3 okreslit, ze zgloszenia
usterek/awarii mogg by¢ sktadane w formie telefonicznej Iub
pisemnej. Wobec powyzszego Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé
zgtaszania awarii w soboty drogg mailowg lub faxem.

Zamawiajacy wyraza zgode na dopisanie w pkt 10.3 nastepujacej
tresci:

Jezeli termin na czas reakcji uptywa w sobote, niedziele lub inny
dzieri ustawowo wolny od pracy, to wéwczas termin ten ulegnie
odpowiedniemu wydtuzeniu do najblizszego dnia roboczego.
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Pytanie 6:

Dotyczy SIWZ - XI. Kryteria oceny ofert

W kryterium oceny ofert pn. ,rozwigzania techniczne” Zamawiajacy
Przyzna 10 pkt pomocniczych ofercie, w ktorej Wykonawca
o$wiadczy w Formularzu Ofertowym

w zatgczniku nr 2 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym w pkt 5.1.3..
ze mozliwe jest przemieszczanie zaoferowanych separatoréw na
tym samym poziomie z zachowaniem stabilnosci czujnikéw uktadow
pomiarowych tj. bez koniecznosci rekwalifikacji urzgdzenia”, co
przektada sie na ,mobilno$é” urzadzen.

Czy Zamawiajgcy celem utatwienia »mobilnoéci” wymaga, aby
zaoferowane separatory wyposazone byto w zamocowane
bezposrednio w urzadzeniu kétka?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ okreslone w rozdziale Xi.

Pytanie 7:

Dotyczy: Projekt umowy

Wykonawca prosi o zastgpienie zapisu w § 8 ust.1:

) W wysokosci 0,5% wartosci brutto  danej dostawy
niedostarczonej w terminie za kazdy rozpoczety dzier op6znienia
w dostawie zamoéwionej ilosci wybranego asortymentu;”

zapisem:

»C) W wysokosci 0,2% wartosci brutto danej dostawy
niedostarczonej w terminie za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
w dostawie zamowionej ilosci wybranego asortymentu;”
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuije zapisy SIWZ okreslone w zataczniku nr 3
projekt umowy w par. 8 ust. 1 pkt c.

Pytanie 8:

Dotyczy: Projekt umowy

Wykonawca prosi o zastgpienie zapisu w § 8 ust.1:

,d) w wysokosci 0,5% wartoéci brutto nie zrealizowanej dostawy w
gwarantowanym terminie dostawy na cito — za kazdy rozpoczety
dzien opodznienia w dostawie zamowionej ilosci wybranego
asortymentu;”

zapisem:

,d) W wysokosci 0,2% wartosci brutto nie zrealizowanej dostawy w
gwarantowanym terminie dostawy na cito — za kazdy rozpoczety
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dziern opdznienia w dostawie zamowionej ilosci wybranego
asortymentu;”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ okreslone w zatgczniku nr 3
projekt umowy w par. 8 ust. 1 pkt d.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zmiania zapisy
SIWZ, a mianowicie dopisuje w zataczniku nr 3 projekt umowy
w par. 3 pkt 2.1.a

W wyjatkowych sytuacjach Wykonawca gwarantuje termin dostawy
na cito — do 3 dni roboczych od daty ztozenia zaméwienia za
pomoca faksu lub maila Wykonawca niezwtocznie potwierdzi fakt
otrzymania zaméwienia faksem na nr: 71328 17 13 lub drogg
elektroniczng na adres: przetarg@rckik.wroclaw.pl  przy czym
wystanie zamoéwienia bedzie réwnoznaczne z jego przyjeciem przez
Wykonawce.

Pytanie 9:

Dotyczy: Projekt umowy

Wykonawca prosi o zastapienie zapisu w § 8 ust.1:

»€) W wysokosci 100 PLN za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w
podpisaniu protokotu odbioru na kazdy separator lub wyposazenie
dodatkowe, czyli po przekroczeniu terminéw okreslonych w § 3
ust.1;”

zapisem:

») W wysokosci 50 PLN za kazdy rozpoczety dzien opOznienia w
podpisaniu protokotu odbioru na kazdy separator lub wyposazenie
dodatkowe, czyli po przekroczeniu terminéw okre$lonych w § 3
ust.1;”

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ okreslone w zatgczniku nr 3
projekt umowy w par. 8 ust. 1 pkt e.

Pytanie 10:

Dotyczy: Projekt umowy

Wykonawca prosi o zastapienie zapisu w § 8 ust.1:

.f) w wysokosci 100 PLN za kazdy rozpoczety dzier: opdznienia w
usuwaniu zgtoszonej awarii, czyli po przekroczeniu terminu

okreslonego w § 6;”
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.f) W wysokosci 50 PLN za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w
usuwaniu zgtoszonej awarii, czyli po przekroczeniu terminu
okreslonego w § 6:”

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuije zapisy SIWZ okreslone w zataczniku nr 3
projekt umowy w par. 8 ust. 1 pkt f.

Pytanie 11:

Dotyczy: Projekt umowy

Wykonawca prosi o zastgpienie zapisu w § 8 ust.1:

»d) W wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia w dostawie
urzadzenia zastepczego, o ktérym mowa w §6;”

zapisem:

»d) W wysokosci 50 zt za kazdy dzien opéznienia w dostawie
urzgdzenia zastepczego, o ktorym mowa w §6;”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ okreslone w zataczniku nr 3
projekt umowy w par. 8 ust. 1 pkt g.

Pytanie 12:

Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na modyfikacje zapisu 4.
Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia dotyczacy pojemnikéw z
0,9% NaCl.” podpunkt ,4.2. Pojemniki plastikowe typu ,worek” o
pojemnosci 250-500 ml.” na Pojemniki plastikowe typu ,worek” /
,butelka” o pojemnosci 250-500 m.

Oferowane pojemniki z NaCl s produktem renomowanego
Europejskiego producenta. Majg ksztatt butelki, wykonane sg z
miekkiego plastikowego tworzywa oraz posiadajg wszystkie
wymagane cechy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza pojemniki plastikowe typu ,butelka’ o
pojemnosci 250-500m.

Wprowadzone zmiany tresci obowiazujg stosownie w catym SIWZ
wraz z zatgcznikami.

i lansowych
\/

Jacek Blicharskj



