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Znak sprawy:

Uczestnicy postepowania nr sprawy 05/P/1-2/2020

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiajgcemu w postepowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

»Dostawa zestawéw jednorazowych do pobierania sktadnikéw krwi metoda aferezy
automatycznej wraz z dzierzawg separatoré6w komdérkowych przez okres 24 miesiecy
tj:

zadanie 1: dostawa jednorazowych zestawéw do pobierania koncentratu krwinek
ptytkowych oraz koncentratu krwinek czerwonych wraz z dzierzawa 10 separatoréw
komaérkowych

zadanie 2: dostawa jednorazowych zestawdéw do pobierania koncentratu
granulocytarnego oraz koncentratu krwinek ptytkowych wraz z dzierzawa 1 separatora
komdrkowego

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamowien publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi
na zadane pytania o nastepujacej tresci oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp oraz
zmienia zapisy SIWZ:

Pytanie 1

Zestawienie cenowo — asortymentowe w formularzu oferty dla zadania 1 (zatacznik nr
2A do SIwz)

Wnosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga odrebnego wyceniania
poszczegolnych elementéw ujetych w pozycji nr 6 dla zadania nr 1, czyli ze wykonawca
moze poda¢ jedng kwote obejmujaca czynsz za dzierzawe zarédwno separatoréw, jak
i wyposazenia dodatkowego (skaneréw, stanowisk komputerowych, drukarki laserowej
z materiatami eksploatacyjnymi, UPS-Ow, itp.)

Odpowiedz

Wykonawca moze poda¢ jedng kwote obejmujaca czynsz za dzierzawe zaréwno
separatoréw, jak iwyposazenia dodatkowego (skaneréw, stanowisk komputerowych,
drukarki laserowej z materiatami eksploatacyjnymi, UPS-6w, itp.) lub tez moze dokona¢
odrebnego wyceniania poszczegélnych elementdw ujetych w pozycji nr 6 w Zestawieniu
cenowo — asortymentowym w formularzu oferty dla zadania 1.

Pytanie 2

Punkty 6.11. dla zadania nr 1 w cze$¢ | SIWZ

Czy przez ,materiaty eksploatacyjne niezbedne do uzytkowania drukarki” Zamawiajgcy
rozumie réwniez papier do drukowania?

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga dostarczenia wszystkich niezbednych materiatéw eksploatacyjnych
do zaoferowanej drukarki, bez papieru do drukowania.

Pytanie 3
Tabela 1 dla zadania nr 1 pkt. zestawy z punktéw 1 i 2 czy trzeba wyceniaé dodatkowo
ptyny, skoro niezbedna ich ilos¢ zostata juz wymienione w poz. 3, 4, 5. Prosimy o
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potwierdzenie, iz nalezy wyceniac ilosci zgodnie z formularzem ofertowym zatf. nr 2A,
pkt. 3 czyli osobno zestawy, a iloSci ptyndw zgodnie z iloscig podang przez
Zamawiajacego?

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy wyceniac ilosci ptyndw podane w pozycjach 3,4i 5w
Zestawieniu cenowo — asortymentowym w formularzu oferty zatgcznik nr 2A dla zadania
1.

Pytanie 4

Punkty 6.11. dla zadania nr 1 w czes¢ | SIWZ

Czy Zamawiajgcy wymaga jednorazowej dostawy materiatow eksploatacyjnych czy tez
dostawy te mogg nastepowac sukcesywnie?

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga sukcesywnej dostawy na pisemne zamowienie wystane do
Wykonawcy.

Pytanie 5

Wnosimy o potwierdzenie, ze ilekro¢ Zamawiajgcy postuguje sie w SIWZ terminem ,,dni
robocze” oznacza to dni od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze postugujgc sie w SIWZ terminem ,dni robocze” oznacza to
dni od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 6

Punkt 8.4. dla zadania nr 1 i punkt 6.4. dla zadania nr 2 w czesci | SIWZ, oraz § 3 ust. 6
pkt 6.4 wzoru umowy (zatgcznik nr 3A do SIWZ) i § 3 ust. 5 pkt 5.4 wzoru umowy
(zatacznik nr 3B do SIWZ), dotyczace dostaw na cito

Jak nalezy rozumiec¢ pojecie ,wyjatkowych sytuacji”, w ktérych wykonawca bedzie
zobowigzany do dostawy zestawdw w terminie dostawy na cito? Prosimy o przyktadowe
wskazanie takich sytuacji. Prosimy o wskazanie przewidywanej czestotliwosci dostaw
w terminie na cito np. w miesigcu kalendarzowym.

Odpowiedz

Przez wyjatkowe sytuacje Zamawiajacy rozumie nagty wzrost zapotrzebowania na
sktadniki krwi powstaty w wyniku np.: klesk zywiotowych, masowych wypadkdw, stanéw
wyjatkowych ogtoszonych w regionie, uszkodzen lub zniszczen zapaséw magazynowych,
wzrost liczby nieprzewidzianych procedur w terapii koncentratami granulocytarnymi w
podmiotach leczniczych i inne .

W zwigzku ze specyfika w/w sytuacji, Zamawiajagcy nie moze przewidzie¢ ich
czestotliwosci, ale wg dotychczasowych doswiadczen nie sg to czeste procedury.

Pytanie 7

Punkt 6.4. dla zadania nr 2 w czesci | SIWZ, oraz § 3 ust. 5 pkt 5.4 wzoru umowy
(zatacznik nr 3B do SIWZ), w zakresie terminu dostawy na cito stanowigcego kryterium
oceny ofert dla zadania nr 2
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Wnosimy o potwierdzenie, ze krotszy termin dostaw na cito (za ktéry mogg byé
przyznane punktu w kryterium oceny ofert dla zadania nr 2) dotyczy wytgcznie zestawdw
do poboru koncentratu granulocytarnego (jak w punkcie 2.4 dla zadania nr 2 w czesci XI
SIWZ Kryteria oceny ofert).

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze krétszy termin dostaw na cito (za ktéry mogg by¢ przyznane
punkty w kryterium oceny ofert dla zadania nr 2) dotyczy wytgcznie dostawy zestawdéw
do pobierania koncentratu granulocytarnego.

Pytanie 8

Punkt 5.3. formularza ofertowego dla zadania nr 2 (Zatgcznik nr 2B do SIWZ)

Prosimy o potwierdzenie, ze punkt 5.3. formularza ofertowego dla zadania nr 2 dotyczy
terminu dostawy na cito tylko zestawdéw do poboru koncentratu granulocytarnego (jak
w punkcie 2.4 dla zadania nr 2 w czesci XI SIWZ Kryteria oceny ofert).

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze punkt 5.3. formularza ofertowego dla zadania nr 2 dotyczy
terminu dostawy na cito tylko zestawdw do pobierania koncentratu granulocytarnego.

Pytanie 9

Punkty 9.2 dla zadania nr 1 oraz punkty 7.2 dla zadania nr 2 w czesci | SIWZ oraz § 5
ust. 2 wzoréw umow (zatgczniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Prosimy o potwierdzenie, ze obowigzek wymiany wadliwych zestawdw na nowe odnosi
sie do sytuacji, gdy reklamacja dotyczy catej dostarczonej partii zestawdw, natomiast
w przypadku reklamacji pojedynczych zestawdéw, po potwierdzeniu zasadnosci
reklamacji, wykonawca bedzie zobowigzanych do korekty faktury VAT i zwrotu ceny
zaptaconej przez Zamawiajgcego za wadliwe zestawy.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze obowigzek wymiany wadliwych zestawdw/ptynéw na nowe
odnosi sie do sytuacji, gdy reklamacja dotyczy catej dostarczonej partii
zestawdw/ptyndw, natomiast w przypadku reklamacji pojedynczych zestawdw/ptyndw,
po potwierdzeniu zasadnosci reklamacji, wykonawca bedzie zobowigzany do korekty
faktury VAT i zwrotu ceny zaptaconej przez Zamawiajgcego za wadliwe zestawy/ptyny.

Pytanie 10

Punkty 9.5 dla zadania nr 1 oraz punkty 7.5 dla zadania nr 2 w czesci | SIWZ oraz § 5
ust. 5 wzorow umow (zatgczniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Whnosimy o potwierdzenie, ze wskazane postanowienia dotyczg odbioru towaru po
rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji przez wykonawce w terminie okreslonym w punktach
9.4 dla zadania nr 1i 7.4 dla zadania nr 2.

Odpowiedz
Zamawiajacy potwierdza, ze wskazane postanowienia dotyczg odbioru towaru po
rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji przez wykonawce w terminie okreslonym w SIWZ.

Pytanie 11
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Punkty 9.6 dla zadania nr 1 oraz punkty 7.6 dla zadania nr 2 w czesci | SIWZ oraz § 5
ust. 6 wzoréw umow (zatgczniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane terminu na wymiane wadliwych zestawoéw lub
ptyndw w ten sposéb, ze termin ten bedzie liczony od uznania reklamacji przez
wykonawce?

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Punkt 9.7. dla zadania nr 1 i punkt 7.9. dla zadania nr 2 w czesci | SIWZ oraz § 5 ust. 7
wzoréow umow (zatgczniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, ze powyzsze postanowienia nie majg zastosowania, jezeli zta
jakos¢ sktadnika krwi bedzie spowodowana awarig urzadzenia wynikta z przyczyn, za
ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci wskutek uzywania
separatora w sposob sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcjg obstugi lub przez
nieprzeszkolony personel.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze powyzisze postanowienia nie majg zastosowania, jezeli zta
jakos¢ sktadnika krwi bedzie spowodowana awarig urzagdzenia wynikajgcg z przyczyn, za
ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci wskutek uzywania
separatora w sposoéb sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcjg obstugi lub przez
nieprzeszkolony personel.

Wykonawca musi przedstawi¢ dowody na powyzsze.

Pytanie 13

Punkty 10.1. i 10.2. dla zadania nr 1 oraz punkty 8.1. i 8.2. dla zadania nr 2 w czesci |
SIWZ oraz § 6 ust. 1i 2 wzoréw umow (zatgczniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Whnosimy o potwierdzenie, ze wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za awarie lub
brak sprawnosci separatorow spowodowane okolicznosciami, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci wskutek uzywania separatora w sposdb sprzeczny
z jego przeznaczeniem lub instrukcjg obstugi lub przez nieprzeszkolony personel, oraz ze
w takim przypadku koszty naprawy separatora oraz jego przeglagdu i walidacji po
naprawie poniesie Zamawiajgcy.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za awarie lub brak
sprawnosci separatoréow spowodowane okolicznosciami, za ktdre odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci wskutek uzywania separatora w sposob sprzeczny
z jego przeznaczeniem lub instrukcjg obstugi lub przez nieprzeszkolony personel, oraz ze
w takim przypadku koszty naprawy separatora oraz jego przeglagdu i walidacji po
naprawie poniesie Zamawiajgcy.

Wykonawca musi przedstawi¢ dowody na powyzsze.

Pytanie 14
Punkt 10.3 dla zadania nr 1 i punkt 8.3 dla zadania nr 2 w czesci | SIWZ oraz § 6 ust. 3
wzoréw umow (zatgczniki nr 3A i 3B do SIWZ)
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Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode, by w sytuacji, gdy zgtoszenie awarii separatora nastgpi w
pigtek lub sobote, terminy na czas reakcji i na naprawe rozpoczynaty bieg w poniedziatek
o0 godz. 8:00? Ewentualnie, gdyby dany termin uptywat w sobote lub niedziele, by termin
ten ulegat odpowiedniemu wydtuzeniu do najblizszego dnia roboczego?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode, by w sytuacji, gdy termin na czas reakcji uptywa w sobote,
niedziele lub inny dzied ustawowo wolny od pracy, to wéwczas termin ten ulegnie
odpowiedniemu wydtuzeniu do najblizszego dnia roboczego.

Pytanie 15

Punkt 10.3 dla zadania nr 1 i punkt 8.3 dla zadania nr 2 w czesci | SIWZ oraz § 6 ust. 3
wzoréw umow (zatgczniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na usuniecie w sformutowaniu ,,przy czym czas przyjazdu,
ustalenia usterek lub uszkodzen oraz naprawy urzqdzenia nie moze by¢ dtuzszy niz ...”
stowa ,przyjazdu”. W razie pozytywnej odpowiedzi Zamawiajgcego sformutowanie to
otrzymatoby brzmienie ,przy czym czas ustalenia usterek lub uszkodzeri oraz naprawy
urzgdzenia nie moze byc dtuzszy niz ...”

Na uzasadnienie proponowanej zmiany wyjasniamy, ze czes¢ wad lub usterek urzgdzenia
mozna naprawic¢ zdalnie. Nie zawsze zatem przyjazd do siedziby Zamawiajgcego jest
konieczny.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode na usuniecie w sformutowaniu ,przy czym czas przyjazdu,
ustalenia usterek lub uszkodzen oraz naprawy urzqdzenia nie moze by¢ dtuzszy niz ...”
stowa ,,przyjazdu”.

W zwigzku z odpowiedzig na pytanie 15 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia
sie¢ w Punkt 10.3 dla zadania nr 1 i punkt 8.3 dla zadania nr 2 w czesci | SIWZ

Byto:

Czas reakcji serwisu rozumiany jako diagnoza awarii/usterki wynosi max 24 godziny od
telefonicznego lub pisemnego zgtoszenia awarii/usterki, przy czym czas przyjazdu,
ustalenia usterek lub uszkodzen oraz naprawy urzadzenia nie moze by¢ dtuzszy .(...)

Jest:

Czas reakcji serwisu rozumiany jako diagnoza awarii/usterki wynosi max 24 godziny od
telefonicznego lub pisemnego zgtoszenia awarii/usterki, przy czym czas ustalenia usterek
lub uszkodzen oraz naprawy urzadzenia nie moze by¢ dtuzszy (...)

Pytanie 16

Punkt 8.3. dla zadania nr 2 w czesci | SIWZ oraz § 6 ust. 3 wzoru umowy (zatgcznik nr 3B
do SIWz)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu naprawy separatora z 24 godzin
do 3 dni roboczych (jak w zadaniu nr 1)? Zwracamy uwage, e jest to
wysokospecjalistyczne urzadzenie do ktérego naprawcze podzespoty muszg byé
sprowadzane czesto z europejskiego oddziatu firmy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode na wydtuzenie terminu naprawy separatora z 24 godzin do 48
godzin.
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W zwigzku z odpowiedzig na pytanie 16 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia
sie w zadaniu 2 w rozdziale | pkt 8.3.

Byto:

Czas reakcji serwisu rozumiany jako diagnoza awarii/usterki wynosi max 24 godziny od
telefonicznego lub pisemnego zgtoszenia awarii/usterki, (...) nie moze by¢ dtuzszy niz 24
godziny od daty zgtoszenia.

Jest:

Czas reakcji serwisu rozumiany jako diagnoza awarii/usterki wynosi max 24 godziny od
telefonicznego lub pisemnego zgtoszenia awarii/usterki, (...) nie moze byé dtuzszy niz 48
godzin od daty zgtoszenia.

Pytanie 17

Punkt 10.3.1. dla zadania nr 1 i 8.3.1. dla zadania nr 2 w czesci | SIWZ oraz § 6 ust. 3.1.
wzoréw umow (zatgczniki nr 3Ai 3B do SIWZ)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, by w opisanej tam sytuacji (usuniecie awarii/usterki
w obowigzujagcym terminie nie bedzie mozliwe) wykonawca mdgt zapewnic¢ urzgdzenie
zastepcze lub wymienic urzadzenie na nowe (zamiast dostarczac urzgdzenie zastepcze na
czas naprawy) takie z wtasnej inicjatywy (bez wniosku Zamawiajgcego), jezeli
wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi odpowiednie procedury umozliwiajgce prace
na tym urzadzeniu?

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Punkt 10.3.3. dla zadania nr 1 i punkt 8.3.3. dla zadania nr 2 w czesci | SIWZ oraz § 6
ust. 3.3. wzoréw umow (zatgczniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, by Wykonawca mégt wymieni¢ urzadzenie na nowe
réwniez, jezeli naprawa urzadzenia bedzie ekonomicznie nieoptacalna, np. koszty
naprawy bedg przewyisza¢ potowe wartosci urzadzenia, jezeli wykonawca na wtasny
koszt przeprowadzi odpowiednie procedury umozliwiajgce prace na tym urzgdzeniu?
Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode, by Wykonawca mdgt wymienic urzgdzenie na nowe réwniez,
jezeli naprawa urzadzenia bedzie ekonomicznie nieoptacalna, np. koszty naprawy bedg
przewyzsza¢ pofowe wartosci urzadzenia, jezeli wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi odpowiednie procedury umozliwiajgce prace na tym urzadzeniu.

W zwigzku z odpowiedzig na pytanie 18 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia
sie w Punkt 10.3.3 dla zadania nr 1 i punkt 8.3.3 dla zadania nr 2 w czesci | SIWZ

Byto:

W przypadku pojawienia sie wady niemozliwej do usuniecia awarii Wykonawca
zobowigzuje sie do wymiany urzadzenia na nowe i przeprowadzenie odpowiednich
procedur umozliwiajgcych prace na tym/tych urzadzeniach.

Jest:

W przypadku pojawienia sie wady niemozliwej do usuniecia awarii lub naprawa
urzadzenia bedzie ekonomicznie nieoptacalna wéwczas Wykonawca zobowigzuje sie do
wymiany urzadzenia na nowe i przeprowadzenie odpowiednich procedur
umozliwiajgcych prace na tym/tych urzadzeniach.



Pytanie 19

Punkty 10.3.1.-10.3.3. dla zadania nr 1 i punkty 8.3.1.-8.3.3. dla zadania nr 2 w czesci |
SIWZ oraz § 6 ust. 3.1.-3.3. wzoréw umow (zatagczniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Prosimy o potwierdzenie, ze przez ,urzadzenie nowe” nalezy rozumieé urzadzenie
spetniajgce wymagania okreslone w SIWZ, ale nie urzadzenie fabrycznie nowe.
Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze przez ,urzadzenie nowe” rozumie urzadzenie spetniajace
wymagania okreslone w SIWZ (w tym nie starsze niz okres$lone w SIWZ.), ale nie musi by¢
to urzadzenie fabrycznie nowe.

Pytanie 20

Punkt F.4 w czesci lll SIWZ

Czy przez sformutowanie ,oryginalny prospekt lub folder lub specyfikacje producenta”
nalezy rozumie¢ dokument pochodzacy od producenta oferowanego wyrobu,
zawierajacy informacje o wyrobie?

Odpowiedz

Przez sformutowanie ,,oryginalny prospekt lub folder lub specyfikacje producenta” nalezy
rozumie¢ dokument wydany przez producenta urzgdzenia, zestawdéw i ptyndw
zawierajacy informacje o produkcie.

Pytanie 21

Punkt F.4 w czesci 11l SIWZ

Czy na potwierdzenie, ze oferowana dostawa odpowiada wymaganiom Zamawiajacego,
Wykonawca moze zatgczy¢ rowniez wyciag z instrukcji obstugi wyrobu?

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22

Czes¢ XI SIWZ (Kryteria oceny ofert), Zadanie nr 1, punkt 2.2. (kryterium z poz. 2 —
»rozwigzania techniczne”) oraz zadanie nr 2 (kryterium z poz. 2 — ,rozwigzania
techniczne”).

Czy Zamawiajacy wymaga zfozenia wraz z ofertg dokumentéw pochodzacych od
producenta oferowanych separatoréw na potwierdzenie, ze separator spetnia parametry
czy wymagania oceniane w kryterium ,rozwigzania techniczne”, np. wyciggu z instrukcji
obstugi separatora, folderu lub specyfikacji pochodzacego od producenta lub
oswiadczenia producenta?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wymaga ztozenia wraz z ofertg dokumentéw pochodzacych od
producenta oferowanych separatoréw na potwierdzenie, ze separator spetnia parametry
Czy wymagania oceniane w kryterium ,rozwigzania techniczne”.

Pytanie 23
Punkt 5 w czgsci XIl SIWZ (Rozliczenia finansowe) i § 4 ust. 7 wzoréw uméw (zataczniki
nr3Ai3Bdo SIWZ)
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Czy Zamawiajacy dopusci przestanie faktury w formacie pliku PDF pocztg elektroniczng?
Jezeli tak, wnosimy o wskazanie adresu poczty elektronicznej, na ktéry wykonawca moze
przestac fakture w tym formacie.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ przestania faktury w formacie pliku PDF poczty
elektroniczng pod warunkiem, ze faktury beda spetniaty wymogi aktualnie
obowigzujgcych przepiséw prawa. Zamawiajacy podczas podpisywania umowy udostepni
adres e-mail na ktéry Wykonawca bedzie mogt przestac fakture w tym formacie.

Pytanie 24

§ 4 ust. 2 lit. e) wzoréw umow (zatgczniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy sformutowanie ,transport wewnetrzny u Zamawiajgcego” oznacza wniesienie
przedmiotu zamdwienia do wskazanego pomieszczenia magazynowego w siedzibie
Zamawiajgcego?

Odpowiedz

,Transport wewnetrzny u Zamawiajgcego” oznacza wniesienie przedmiotu zamowienia
do wskazanego pomieszczenia magazynowego w siedzibie Zamawiajacego.
Pomieszczenia magazynowe znajdujg sie na poziomie -2, Zamawiajacy posiada winde.

Pytanie 25

§ 7 ust. 1 lit. a) wzoréw umow (Zatgczniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy Zamawiajacy, przed rozwigzaniem umowy we wskazanej tam sytuacji, wyznaczy
wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie naruszen?

Odpowiedz

Zamawiajacy przed rozwigzaniem umowy we wskazanej w umowie w § 7 ust. 1 lit. a)
sytuacji, nie jest zobowigzany do wyznaczania wykonawcy terminu na usuniecie
naruszen.

Pytanie 26

§ 7 ust. 1 lit. a) wzoréw umow (Zataczniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy uzyty tam termin ,zta realizacja umowy” oznacza niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy, o ktérym mowa w art. 471 Kodeksu cywilnego?

Odpowiedz

W §12 umowa odsyta miedzy innymi do przepiséw ustawy prawo zamowien publicznych
i przepisow kodeksu cywilnego, ktére bedg miaty zastosowanie w sprawach
nieuregulowanych umowa. Zwrot zta realizacja umowy odnosi sie do niewykonania bgdz
nienalezytego wykonania umowy.

Pytanie 27

§ 7 ust. 1 wzoréw umow (Zatgczniki nr 3Ai 3B do SIWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, ze prawo do rozwigzania przez Zamawiajgcego umowy
w trybie natychmiastowym dotyczy wytacznie waznych powoddw lezgcych po stronie
Wykonawcy.
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Odpowiedz

Powody rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym mogg mieé rézne zrédto.
Wypowiedzenie z powodu likwidacji badz nieprawidtowego wykonywania umowy moze
byC niezalezne od Wykonawcy w petnym stopniu, a jednak moze pociggnaé¢ za soba
realizacje uprawnienia. Zamawiajacy nie bedzie badat przyczyn wystgpienia przestanek
opisanych umowa.

Pytanie 28

§ 7 ust. 1 wzoréw umow (Zatgczniki nr 3Ai 3B do SIWZ)

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, wnosimy o zmiane umowy
w ten sposéb, ze Zamawiajagcy ma prawo do rozwigzania umowy z waznych powoddw
lezgcych po stronie Zamawiajgcego z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszgcego
3 miesigce, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego (z wyjatkiem sytuacji
okreslonej w § 7 ust. 2 wzoru umowy).

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29

§ 8 ust. 1 lit. c) wzoréw umoéw (Zatgczniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na obnizenie stawki kary umownej za zwtoke z 0,5% na
0,1% wartosci brutto danej dostawy?

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 30

§ 8 ust. 1 lit. d) wzoréw umoéw (Zatgczniki nr 3Ai 3B do SIWZ)

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na obnizenie stawki kary umownej za zwtoke z 0,8% na
0,25% wartosci brutto danej dostawy?

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 31

§ 8 ust. 1 lit. f) wzoréw umow (Zatgczniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych za okres,
w ktorym wykonawca zapewni urzadzenie zastepcze bgdz wstawi urzadzenie nowe.

Odpowiedz
Zamawiajacy potwierdza, ze nie bedzie naliczat kar umownych za okres, w ktérym
wykonawca zapewni urzadzenie zastepcze badz wstawi urzadzenie nowe.

Pytanie 32

§ 8 wzoréw umoéw (Zataczniki nr 3Ai 3B do SIWZ)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, by odpowiedzialno$¢ wykonawcy za niewykonanie lub
wykonanie umowy, z jakiegokolwiek tytutu, byta ograniczona do wartosci umowy brutto
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ogotem okreslonej w § 4 ust. 1 umowy, chyba ze Wykonawca wyrzadzi szkode umyslnie
lub wskutek razacego niedbalstwa?

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 33

§ 10 ust. 2 pkt 2.1 wzoréw umoéw (Zatgczniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode, by zmiana wynagrodzenia brutto wynikajgca ze zmiany
stawki podatku VAT nastepowata automatycznie, tj. bez koniecznosci podpisywania
aneksu do umowy?

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 34

§ 10 wzoréw umoéw (Zatgczniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zmiany umowy, jezeli po zawarciu umowy ujawnig
sig okolicznosci zwiagzane z wystapieniem COVID-19, ktére nie sg znane wykonawcy
w dacie ztozenia oferty lub zawarcia umowy, a ktére bedg wptywaé lub bedg mogty
wptywa¢ na nalezyte wykonanie umowy, np. przejSciowy brak zestawéw na rynku
wskutek przerw w produkcji lub zerwania taricucha dostaw? Zmiany umowy w takim
przypadku mogtyby polega¢ w szczegdlnosci na zmianie terminu wykonania umowy lub
jej czesci, wydtuzeniu terminu dostaw, czasowym zawieszeniu wykonywania umowy lub
jej czesci, zmianie sposobu wykonywania dostaw (np. zmiane terminu waznosci
zestawow lub ptynéw), zmianie zakresu swiadczenia wykonawcy i odpowiadajacej jej
zmianie wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajacy w przypadku wystgpienia sytuacji obiektywnej, zmieniajgcej warunki w
poréwnaniu do sytuacji na dzien zawarcia umowy, podejmie kroki majgce na celu
weryfikacje aktualnego, wigzacego stosunku prawnego w oparciu o przepisy
powszechnie obowigzujgce, a dotyczace sytuacji nadzwyczajnych.

Pytanie 35

§ 9 ust. 1 wzoréw umow (Zataczniki nr 3A i 3B do SIWZ) sprawdzi¢ co byto w ubiegtym
roku.

Czy w przypadku wydtuzenia terminu obowigzywania umowy (§ 10 ust. 2.2.)
Zamawiajgcy wyrazi zgode, by wartos¢ zabezpieczenia na przedtuzony termin
obowigzywania umowy byta liczona od ceny brutto niezrealizowanej czesci umowy?
Odpowiedz

Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie na podstawie
wartodci oferty brutto. Zamawiajacy wymaga, aby przez caty okres trwania umowy
(rowniez na przedtuzony okres) wysokos¢ zabezpieczenia byta w petnej wysokosci.

Pytanie 36

Pkt. 4 Zadanie nr 2, | Przedmiot zamdwienia, Oferta Zadanie nr 2 pkt. 3 Ip. 4
zestawienia cenowo-asortymentowego

10
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Czy Zamawiajgcy zaakceptuje separator komoérkowy, ktéry zostat wyprodukowany
w 2012r.?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopusci separator komdrkowy nie starszy niz wyprodukowany w 2012 roku.
W zwigzku z odpowiedzig na pytanie 36 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia
sie¢ w Punkt 4 dla zadania nr 2 w czesci | SIWZ

Byto:

Wykonawca wydzierzawi Zamawiajagcemu na okres 24 miesiecy separator komdrkowy w
ilosci 1 sztuk, rok produkcji w/w separatora - nie starszy niz wyprodukowany w 2015
roku

Jest:

Wykonawca wydzierzawi Zamawiajacemu na okres 24 miesiecy separator komdrkowy w
ilosci 1 sztuk, rok produkcji w/w separatora - nie starszy niz wyprodukowany w 2012
roku

Pytanie 37

Dotyczy Czesci | SIWZ, zadania 1, szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia,
Wymagania pkt. 1.2 2.2.

Czy Zamawiajacy zaakceptuje zestaw wyposazony w igte 17G, jezeli pozostate parametry
sg zgodne z okreslonymi w pkt.1.2 i 2.2 SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiajacy zaakceptuje zestaw wyposazony w igte 17G jezeli pozostate parametry sg
zgodne z okreslonymi w pkt.1.2i 2.2 SIWZ

W zwigzku z odpowiedzig na pytanie 37 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia
sie w Punkt 1.2 i 2.2. dla zadania nr 1 w czesci | SIWZ

Byto:

Zestawy wyposazone w igte 16G poddang obrébce zwiekszajgcej poslizg. (...).

Jest:

Zestawy wyposazone w igte 16G-17G poddang obrébce zwiekszajgcej poslizg. (...).

Pytanie 38

Dotyczy Czesci | SIWZ, zadania 1, szczegétowy opis przedmiotu zamodwienia,
Wymaganie pkt. 1.6.

Czy Zamawiajgcy uzna za spetniony jesli jeden pojemnik do UKKP posiada zintegrowany
dodatkowy pojemnik satelitarny umozliwiajacy sterylne pobranie prébki do badan
kontroli jakosci. Kazdy pojemnik do przechowywania UKKP posiada elastyczne dreny z
mozliwoscig ich tatwego rolowania i skutecznego wykonywania zgrzewéw na
zgrzewarkach réznego typu dostepnych w siedzibie Zamawiajacego, celem pobrania
probek do badan kontroli jakosci. W przypadku pobierania podwdjnej porcji UKKP
producent zaleca pobieranie produktu do jednego pojemnika i jego pdzniejsze dzielenie.
W zwigzku z powyzszym pobieranie prébki celem wykonania badan jakosciowych jest
wskazane wowczas réwniez z jednego/pierwszego pojemnika.

Odpowiedz

Zamawiajgcy uzna za spetniony warunek jedli jeden pojemnik do UKKP posiada
zintegrowany dodatkowy pojemnik satelitarny umozliwiajacy sterylne pobranie prébki
do badan kontroli jakosci.
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Pytanie 39

Dotyczy Czesci | SIWZ, zadania 1, szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia,
Wymaganie 1.9 2.8.

Czy Zamawiajacy zaakceptuje pojemniki do przechowywania UKKP zawierajgce 1 port
zabezpieczony btong od wewnatrz oraz odpowiednig ochrong z zewnatrz zapewniajgca
jatowos¢, umozliwiajacy fatwy dostep do podtaczenia zestawu do przetoczenia?
Wyjasniamy, ze oferowane przez nas zestawy o parametrach wskazanych w powyzszych
pytaniach, s uzytkowane zaréwno w Polsce, jak i Europie,

Odpowiedz

Zamawiajacy zaakceptuje pojemniki do przechowywania UKKP zawierajgce 1 port
zabezpieczony bfong od wewnatrz oraz odpowiednig ochrong z zewnatrz zapewniajgca
jatowos¢, umozliwiajacy tatwy dostep do podtgczenia zestawu do przetoczenia.

W zwigzku z odpowiedzig na pytanie 39 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia
sie w zadaniu 1 w rozdziale | pkt 1.9i2.8

Byto:

Pojemniki do przechowywania UKKP oraz pojemniki do przechowywania osocza
zawierajgce co najmniej 2 porty, zabezpieczone btong od wewngatrz oraz odpowiednig
ochrong z zewnatrz zapewniajgca jatowosé, umozliwiajgce tatwy dostep do podtaczenia
zestawu do przetoczenia.

Jest:

Pojemniki do przechowywania UKKP oraz pojemniki do przechowywania osocza
zawierajgce co najmniej 1 port zabezpieczony btong od wewnatrz oraz odpowiednig
ochrong z zewnatrz zapewniajgca jatowosé¢, umozliwiajgce tatwy dostep do podtaczenia
zestawu do przetoczenia.

Pytanie 40

Dotyczy Czesci | SIWZ, Wymagania 1.12, 1.12.1 oraz 2.11, 2.11.1 dla zadania nr 1 oraz
punkty 1.9, 1.9.1 oraz 2.11, 2.11.1 dla zadania nr 2

Czy Zamawiajacy zaakceptuje zestawy jednorazowe, ktérych etykiety na indywidualnym
opakowaniu zabezpieczajgcym zestaw posiadajg informacje wymagane w Czesci | dla
zadania 1 w pkt. 1.12, 1.12.1 oraz 2.11, 2.11.1 oraz dla zadania nr 2 w pkt. 1.9, 1.9.1 oraz
2.11, 2.11.1, natomiast na etykiecie macierzystej kazdego z pojemnikéw znajdujg sie

w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego informacje:

- data waznosci,

- numer REF,

- numer serii.

Oferowane przez nas zestawy sg uzywane rutynowo od wielu lat w jednostkach
publicznej stuzby krwi na terenie Polski i Europy.

Odpowiedz

Zamawiajacy zaakceptuje ponizsze:

Na etykiecie macierzystej kazdego z pojemnikéw musi znajdowac sie:

12
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a. Numer REF
b. Numer serii w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego

Na etykiecie macierzystej kazdego z pojemnikéw moze znajdowac sie m.in.:

Nazwa producenta — wytwarcy

Nazwa zestawu, ktéra informuje o jego przeznaczeniu

Data waznosci w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego
Znak CE

o o0

W razie braku danych z pkt c, d, e, f na etykiecie macierzystej, w/w informacje musza by¢
zamieszczone na etykiecie na indywidulanym opakowaniu zabezpieczajgcym zestaw.

Pytanie 41

Dotyczy Czesci | SIWZ, Wymaganie 1.9.1 b) dla zadania nr 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode aby etykieta dla zestawu do poboru koncentratu
granulocytarnego nie zawierata informacji o przeznaczeniu tego zestawu?

Wyjasniamy, ze oferowany przez nas zestaw do poboru KG jest zestawem uniwersalnym,
uzywanym do nastepujacych procedur: CMNC, PLN, WBCD, PLTD, BMP (wymagany
dodatkowy zestaw). Zestaw posiada zarejestrowang globalnie nazwe (IDL), widoczng na
etykiecie, a o rodzaju prowadzonej procedury i pobieranych czy usuwanych komdrek
decyduje Operator (osoba przeszkolona przez podmiot upowazniony przez producenta),
wybierajgc odpowiedni protokét oprogramowania separatora oraz stosujgc sie do
zalecen producenta.

Odpowiedz _

Zamawiajgcy dopusci etykiete dla zestawu do pobierania koncentratu granulocytarnego
nie zawierajacy informacji o przeznaczeniu tego zestawu.

Pytanie 42

Dotyczy Czesci | SIWZ, Wymaganie pkt. 1.10 dla zadania nr 2, szczegétowy opisu
przedmiotu zaméwienia dotyczacy zestawdéw do poboru koncentratu granulocytarnego
(KG)

Czy Zamawiajgcy zaakceptuje pojemnik do przechowywania KG zawierajacy 1 port,
zabezpieczony btong od wewnatrz oraz odpowiednig ochrong z zewnatrz zapewniajgca
jatowos$¢, umozliwiajgce fatwy dostep do podtgczenia zestawu do przetoczenia?
Oferowane przez nas zestawy sg uzytkowane zaréwno w Polsce jak i Europie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy zaakceptuje pojemnik do przechowywania KG zawierajgcy 1 port (...)

W zwigzku z odpowiedzig na pytanie 42 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia
sie w zadaniu 2 w rozdziale | pkt 1.10.

Byto:

Pojemniki do przechowywania KG muszg zawiera¢ co najmniej 2 porty, zabezpieczone
btong od wewnatrz oraz odpowiednig ochrong z zewnatrz zapewniajaca jatowosc,
umozliwiajgce tatwy dostep do podtagczenia zestawu do przetoczenia.

Jest:

13
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Pojemniki do przechowywania KG muszg zawiera¢ co najmniej 1 port, zabezpieczony
btong od wewnatrz oraz odpowiednia ochrong z zewnatrz zapewniajaca jatowosc,
umozliwiajace tatwy dostep do podtaczenia zestawu do przetoczenia.

Pytanie 43
Dotyczy Czesci | SIWZ dla Zadania nr 2, szczegétowy opisu przedmiotu zaméwienia
dotyczacy zestawow do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek
ptytkowych metoda automatycznej aferezy - wymagania:
a. Wymaganie pkt. 2.2
Czy Zamawiajgcy zaakceptuje zestaw wyposazony w igte 17G, jezeli pozostate parametry
beda zgodne z okreslonymi w pkt. 2.2 SIWZ?
b. Wymaganie pkt. 2.7
Czy Zamawiajgcy zaakceptuje pojemnik do przechowywania UKKP, ktéry zawiera 1 port
zabezpieczony btong od wewnatrz oraz odpowiednig ochrong z zewnatrz zapewniajgca
jatowos¢, umozliwiajgce tatwy dostep do podtgczenia zestawu do przetoczenia?
(o Wymaganie pkt. 2.8
Czy Zamawiajacy zaakceptuje zestaw, posiadajacy jeden dodatkowy pojemnik
satelitarny, zintegrowany z koricowym pojemnikiem do przechowywania UKKP,
umozliwiajgcy  sterylne  pobranie  prébki  do  badan  kontroli  jakosci?
W przypadku pobierania podwdjnej porcji UKKP producent zaleca pobieranie produktu
do jednego pojemnika i jego pdzniejsze dzielenie. W zwigzku z powyzszym pobieranie
probki celem wykonania badan jakosciowych jest wskazane wdwczas réwniez z
jednego/pierwszego pojemnika.
Wyjasniamy, ze oferowane przez nas zestawy z taky igta sg uzytkowane zaréwno
w Polsce, jak i Europie.
Odpowiedz :

a. Zamawiajgcy zaakceptuje zestaw wyposazony w igte 17G.
W zwigzku z odpowiedzig na pytanie 43a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia
sie w zadaniu 2 w rozdziale I pkt 2.2.
Byto:
Zestawy wyposazone w igte 16G poddang obrdbce zwiekszajgcej poslizg. (...)
Jest:
Zestawy wyposazone w igte 16G-17G poddang obrébce zwiekszajgcej poslizg. (...)

b. Zamawiajacy zaakceptuje pojemnik do przechowywania UKKP, ktéry zawiera
1 port(...)

W zwigzku z odpowiedzig na pytanie 43b zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia
si¢ w zadaniu 2 w rozdziale | pkt 2.7.
Byto:
Pojemniki do przechowywania UKKP muszg zawiera¢ co najmniej 2 porty, zabezpieczone
btong od wewnatrz oraz odpowiednig ochrong z zewnatrz zapewniajgcy jatowosé,
umozliwiajgce fatwy dostep do podtaczenia zestawu do przetoczenia.
Jest:
Pojemniki do przechowywania UKKP muszg zawiera¢ co najmniej 1 port, zabezpieczony
btong od wewnatrz oraz odpowiednig ochrong z zewnatrz zapewniajgcg jatowosé,
umozliwiajgce tatwy dostep do podtgczenia zestawu do przetoczenia.

14



aliaonalne Cantriim Krwiad awietiars | Wriari
egionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiole

“ I ' ~ 71 } A {'-“; / f e "“

50-34 Wroctaw, ul. Czerwonego Krzyza 5/9

C. Zamawiajacy zaakceptuje zestaw, posiadajacy jeden dodatkowy pojemnik
satelitarny, zintegrowany z koficowym pojemnikiem do przechowywania UKKP,
umozliwiajgcy sterylne pobranie probki do badan kontroli jakosci.

Dotyczy SIWZ — ZADANIE 1

Pytanie 44:

Zamawiajagcy wymaga zaoferowania 14 400 sztuk jednorazowych, jednoigtowych,
sterylnych zestawdw do pobierania UKKP zawieszonych w roztworze wzbogacajgcym PAS
lub w osoczu i jednoczesnego pobierania osocza w ilosci 450 ml w trakcie jednej
procedury. W tym samym pakiecie Zamawiajagcy wymaga zaoferowania 300 sztuk
jednorazowych, jednoigtowych, sterylnych zestawéw do pobierania UKKP i
jednoczesnego pobierania KKCz/UKKCz w trakcie jednej procedury. Dodatkowo
Zamawiajgcy wymaga zaoferowania 300 sztuk ptynu SAGM o pojemnosci 350 ml.

Czy z uwagi na fakt, ze wymagana ilos¢ zestawdw do pobierania UKKP i jednoczesnego
pobierania KKCz/UKKCz wynosi zaledwie 2% catosci kontraktu w odniesieniu do
zestawow do pobierania UKKP, Zamawiajagcy uzna za rdéwnowazne zaoferowanie
zestawow do pobierania UKKP i jednoczesnego pobierania KKCz wraz z dostarczeniem
dodatkowych zestawéw  przytaczeniowych stuzacych do  uzyskiwania UKKCz
zawieszonego w SAGM, gdzie ptyn wzbogacajacy jest czescig zestawu?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopusdci zaoferowanie zestawdéw do pobierania UKKP i jednoczesnego
pobierania KKCz wraz z dostarczeniem dodatkowych zestawdw przytaczeniowych
stuzgcych do uzyskiwania UKKCz zawieszonego w SAGM, gdzie ptyn wzbogacajacy jest
czescig zestawu.

Pytanie nr 45

Zamawiajacy w Tabeli nr 1 (Nazwa i opis przedmiotu zamdwienia) wymaga zaoferowania
10 sztuk separatoréw komdrkowych kompatybilnych z opisanymi zestawami do
pobierania UKKP i jednoczesnego pobierania osocza lub KKCz/UKKCz.

Jednoczednie Zamawiajgcy w wymaganiach szczegétowych dotyczgcych separatoréw
komérkowych (pkt 6.1.2) zawart wymdg automatycznego pobierania KKCz/UKKCz z
pojedynczego wktucia.

Prosimy o wyjasnienie z jakiego powodu Zamawiajacy wymaga mozliwosci pobierania na
separatorze samego KKCz/UKKCz w sytuacji gdy nie wymaga dostawy zestawdw
umozliwiajgcych taka funkcjonalnosé? Jednoczesnie wnosimy o rezygnacje z wymogu
zawartego w pkt 6.1.2.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy usuwa wymog zawarty w pkt 6.1.2. dot. zadania 1.

Pytanie nr 46

Zamawiajacy w wymaganiach szczegétowych dotyczacych separatoréw komdrkowych
(pkt 6.11) wymaga dostarczenia dwdch stanowisk komputerowych celem umozliwienia
transmisji danych z dwdch réznych pomieszczen. Czy Zamawiajgcy zaakceptuje
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dostarczenie jednego stanowiska komputerowego umozliwiajacego transmisje danych z
dwéch réznych pomieszczern? Takie rozwigzanie umozliwia zbieranie danych ze
wszystkich aparatéw do jednego wspdlnego systemu, co utatwia kontrole nad danymi
oraz ogranicza ilos¢ koniecznych do przeprowadzenia walidacji oprogramowania oraz
walidacji transmisji danych do systemu ,,Bank Krwi”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiajacy zaakceptuje zestawy oraz kompatybilne z nimi separatory wymagajgce
podtaczenia fizjologicznego roztworu soli stuzgcego do wstepnego wypetnienia zestawu
oraz pozwalajgcego na reinfuzje soli w trakcie badz/i na koniec zabiegu? Mozliwosé
wykorzystywania fizjologicznego roztworu soli pozwala na znaczne zredukowanie
objetosciowego deficytu krwi u dawcy wynikajacego z procedury poboru skfadnikéw
krwi, tym samym znaczaco zwieksza komfort dawcy oraz zapewnia dodatkowe
bezpieczenstwo.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy zaakceptuje zestawy oraz kompatybilne z nimi separatory wymagajace
podtagczenia fizjologicznego roztworu soli stuzgcego do wstepnego wypetnienia zestawu
oraz pozwalajgcego na reinfuzje soli w trakcie badz/i na koniec zabiegu, pod warunkiem,
ze Wykonawca wraz z zestawami dostarczy wymagany roztwor soli fizjologicznej w cenie
zestawu. Zamawiajgcy wymaga, aby roztwdr soli fizjologicznej zostat ujety w zestawieniu
cenowo-asortymentowym przy zestawach do ktérych ma zastosowanie oraz w
niezbednej ilosci.

Dotyczy SIWZ — ZADANIE 2

Pytanie nr 48

Czy Zamawiajgcy zaakceptuje urzadzenie wyposazone w monitor, obstugiwane za
pomoca przyciskdw membranowych? Z punktu widzenia uzytkowego spetnia ono te
same wymagania co urzadzenie wyposazone w ekran dotykowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zaakceptuje urzadzenie wyposazone w monitor, obstugiwane za pomoca
przyciskdw membranowych pod warunkiem zachowania petnej funkcjonalnosci ekranu
dotykowego i petnej obstugi urzagdzenia.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiajacy zaakceptuje zestawy do pobierania UKKP, gdzie jeden z dwdch
pojemnikéw kolekcyjnych do przechowywania UKKP posiada zintegrowany dodatkowy
pojemnik satelitarny umozliwiajacy sterylne pobranie prébki do badan kontroli jakosci?
Odpowiedi:

Zamawiajacy zaakceptuje zestawy do pobierania UKKP, gdzie jeden z dwdch pojemnikéw
kolekcyjnych do przechowywania UKKP posiada zintegrowany dodatkowy pojemnik
satelitarny umozliwiajacy sterylne pobranie prébki do badan kontroli jakos¢.
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Pytanie nr 50

Czy Zamawiajgcy zaakceptuje zestawy oraz kompatybilny z nimi separator wymagajace
podtaczenia fizjologicznego roztworu soli stuzacego do wstepnego wypetnienia zestawu
oraz pozwalajgcego na reinfuzje soli w trakcie badz/i na koniec zabiegu? Mozliwo$é
wykorzystywania fizjologicznego roztworu soli pozwala na znaczne zredukowanie
objetosciowego deficytu krwi u dawcy wynikajacego z procedury poboru sktadnikdw
krwi, tym samym znaczaco zwieksza komfort dawcy oraz zapewnia dodatkowe
bezpieczenstwo.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zaakceptuje zestawy oraz kompatybilny z nimi separator wymagajace
podtaczenia fizjologicznego roztworu soli stuzacego do wstepnego wypetnienia zestawu
oraz pozwalajgcego na reinfuzje soli w trakcie badz/i na koniec zabiegu, pod warunkiem,
Zze pobrany skfadnik nie bedzie rozciericzony roztworem soli fizjologicznej zastosowanej
podczas procedury.

Wykonawca wraz z zestawami dostarczy wymagany roztwor soli fizjologicznej w cenie
zestawu. Zamawiajgcy wymaga, aby roztwdr soli fizjologicznej zostat ujety w zestawieniu
cenowo-asortymentowym przy zestawach, do ktérych ma zastosowanie oraz w
niezbednej ilosci.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiajacy zaakceptuje zestawy do pobierania KG oraz zestawy do pobierania
UKKP, gdzie nazwa zestawu znajduje sie jedynie na etykiecie macierzystej zestawu?
Odpowiedi:

Zamawiajacy zaakceptuje zestawy do pobierania KG oraz zestawy do pobierania UKKP,
gdzie nazwa zestawu znajduje sie jedynie na etykiecie macierzystej zestawu.

Wprowadzone zmiany tresci obowigzuja stosownie w catym SIWZ wraz z zatgcznikami.

‘KTZ_ys/;di‘ Dworak
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